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CABINET PRESEDINTE

@ CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Calea Caldragilor nr, 248, Bloc $19, Sector 3, Bucuresti

( ‘N A S E-mail: cabinet_presedinte@casan.ro. Tel. 0372/309.270, Fax 0372/309.23]
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e ln atentia, '
Doamnei/Domnului Presedinte - Director General

In conformitate cu adresa M.S. nr. 28884E/07.08. 2015, mregnstrata Ia C N A S

- cu nr. P 7564/12.08.2015 v& aducem la cunostintd masurile ntreprinse de Agentia

| Europeana a Medicamentului (EMA), Agentia Nationald a Medicamentului si a
Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea corpului medical referitor la
identificarea unui defect al benzii de suspendare al produsului Omnipaque solutie
injectabila 350mg I/ml, flacoane de sticla, incolora, comtinand 200m! solutie
infectabila.

Va rugam sa luati masuri de informare a furnizorilor de servicii medicale prin
afigarea pe pagina electronicd a casei de asigurari de sanatate, in loc vizibil, a
documentului ,, Instiintare referitoare la identificarea unui defect al benzii de
suspendare al produsului Omnipaque solutie injectabila, 350mg I/ml, flacoane de
sticla, incolora, continand 200m| solutie injectabila.”

Anexam In fotocopie documentul respectiv.

Cu stima,

(8]
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SCRISOARE DE INFORMARE CATRE PROFESIONISTII DIN DOMENIUL
SANATATI

instiintare referitoare la identificarea unui defect al benzii de suspendare al
produsului Omnipaque solutie injectabild
350 mg I/ml, flacoane de sticld, incolord, contindnd 200 mI solutie injectabild

Stimate profesionist din domeniul s&n#tatii,

De comun acord cu HPRA (autoritatea dc reglementare din Irlanda responsabili penﬁ'u
unitatea de productic a Omnipaque) si Agentia Nationald a Medicamentului si a
Dispozitivelor Medicale (ANMDM), dorim s& v& ingtiintm cu privire la urmitoarele:

» compania GE Healthcare a observat, in timpul fabricarii produsului Omnipaque
solutie injectabild 350 mg I/ml flacon de sticld, continind 200 ml solutie
injectabild, un defect al benzii de suspendare integrati n eticheti;

» niciun alt produs/forma de prezentare nu sunt afectate;

> defectul poate fi observat in momentul in care produsul este suspendat folosind
banda de suspendatc integratd in ctichetd. In unele cazuri, banda de suspendare
integratd in etichetd, supusi unei anumite greutiti, s¢ poate rupe provocand
céderea flaconului.

O investigatic aminuntiti s-a efectuat la nivelul companiei producitoare si la furnizorul
de etichete pentru produsul Omnipaque solutie injectabila 350 mg I/ml, cu identificarea si
corectarea cauzei principale a defectului. S-a stabilit ci aceast3 problemad este izolati la
un numdr foarte limitat de loturi, fiind comunicati ciétre toti potentialii utilizatori care au
primit produsul ce poate prezenta defectul benzii de suspendare.

Loturile afectate sunt prezentate in tabelul de mai jos. Inregisteirile companiei GE
Healtcare indicé faptul cé ati primit produse din loturile mentionate.

Nr. lot Concentratie Ambalaj

12797218 |Omnipaque solutie injectabild 350 mg I/ml| 6 x 200 ml, flacon din sticls

12751614 |Omnipaque solutie injectabild 350 mg I/ml{ 6 x 200 ml, flacon din sticli

Vi solicitdm s& nu utilizati banda de suspendare integratd in eticheta produsului. Produsul
poate fi administrat in continuare fir3 a utiliza aceast3 band3 de suspendare.
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Va asiguréim ¢4 nu exists nicio problemi de calitate a produsului. Siguranta pacientilor §i
a personalului medical riméne de importants majora pentru compania GE Healthcare. Vi
mulfumim pentru infelegere si colaborare.

Daci aveti intrebari, nelimuriri sau dacd intampinati probleme asociate cu defectul benzii
de suspendare al Produsului, nu ezitati sa ne contactati la urmitoarea adress:

S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SR.L.
Calea Floreasca 169 A, Floreasca Business Park,

Intrarea A, etaj 7, RO-01445 9 Bucuresti

Tel. + 40 37 2074527 sau + 40 37 2074531

Apel la raportarea de reactii adverse

Este important sg raportati orice reactie adverss suspectatd, asociatd cu administrarea
Omnipaque, citre Agentia Nationals a Medicamentuluj si a Dispozitivelor Medicale
(Www.anm.ro), in conformitate cu sistemul national de raportare spontand, prin
intermediul ,,Figei pentru raportarea spontani a reactiilor adverse la medicamente”,
disponibili pe pagina web a Agentiei Nagionale a Medicamentului si a Dispozitivelor
Medicale/Medicamente de uz uman/Raporteazi o reactie advers3, trimis3 cétre:

Centrul National de Farmacovigilents
Str. Aviator Sindtescu nr, 48, Sector 1,
011478 Bucuresti, Romania

fax: +4 021 316 34 97

tel: + 4 0757 117 259

e-mail: adr@anm.ro

Totodati, reactiile adverse suspectate se pot raporta gi citre reprezentata locali g
defingitorului autorizatiei de punere pe piatd, la urmitoarele date de contact;

S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.
Calea Floreasca 169 A, Floreasca Business Park,

Intrarea A, etaj 7, RO-014459 Bucuregti

Tel. + 40 37 2074527 sau + 40 37 207452731




