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In conformitate cu adresa M.S. nr. 15E/07.01.2015, inregistratd fa C 1 4
[88/08.01.2015 v& aducem la cunostintd masurile Tntreprinse de Agentia =)
Medicamentului (EMA), Agentia Nationald a Medicamentulur $1 @ Dispozitivelor N iec . a:
(ANMDM) pentru informarea corpului medical cu privire la defectul valver e . =
INOmax (oxid de azol) care poate opri eliberarea gazului inainte de golirea av=ul

V& rugdm sa luati masuri de informare a furnizorilor d= servict med =zl te
sanitare cu patur, prin afisarea pe pagina electronicd a casei de asiguran de sénnoe,
loc vizibil, a documentului , Butelii INOmax (oxid de azol) ir 2azol unor Bt sre
valvei poate opri eliberarea gazului inainte de golirea acestors "

Anexdm in fotocopie documentul respeactiv.

Cu stima,
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Comunicare directi citre profesionistii din domeniul sanititii referitoare
buteliile INOmax (oxid de azot): in cazul unor butelii defectul valvel noarce
opri eliberarea gazului inainte de golirea acestora

Stimate profesionist din domeniul sn&tatii,

Compania Linde Healthcare AB, de comun acord cu Agenfia Europecns
Medicamentulni (Buropean Medicines Agency - EMA) si Agentia Natioral
Medicamentulul §i 2 Dispozitivelor Medicale (ANMDM) va informea &
legaturd cu urmétoarele:

Rezumar

* Un defect poate determina inchiderea valvelor unor butelin INOma.
(oxid de azot) in timpul utilizirii §i inainte de golirea butelier &
intrerupe astfel brusc eliberarea gazalui, mai devreme decd o1,
preconizat.

¢ Acest lucru este valabil pentru buteliile de 400 ppm mol/mol 5. 80
ppm molmol, atit in cazul buteliilor cu capacitatea de 2 | &a' &
celor de 10 L.

* Deoarece tratamentul este intrerupt brusc, §i nu trepiat, pot s apar
urmaitoarele efecte rebound cu potential letal, cu exceptia cazulw i
care butelia este schimbati imediat:

O ereglerea tensiunii arteriale pulmonare
© scdderea saturatiei de oxigen
© colaps eardiovascular

Pentru a reduce Ia minimum riscul de aparifie al reactiilor advers.
determinate de acest defect al valvei, profesionistilor din domeniul sindtiti
I se reamintese urmitoarele:

* 5% pdstreze in permanenti o butelie de rezervi plini fixaxd L
dispozitivul de administrare, astfel incit buteliile 3 poati fi imedia
schimbate.

¢ .53 administreze intotdeauna INOmax utilizind dispozitive previazut:
-€u monitoare pentru senzorii de presiune st un sistem de alarai d
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monitorizare a nivelului gazului (de exemplu, INOmax DSIR san
INOvent). Sistemul de alarmi de presiune scizuti se declangeazd d- o3
valva se inchide.

* Utilizarea dispozitivelor firi sistem de alarms de presiune seiizuta au
este sigura,

* Cind se schimbd buteliile, trebuie purjat regulatorul celei desa doua
butelif nainte de 2 o conecta la dispozitiv pentru a preveni forma: o
de NO, in exces.

* Si acorde o atentie deosebits pe durata transportului pacientilor
Trebuie si aibi in permanenti Ia dispozitie butelii de rezervi, chia: i
in cazul unui transport pe distanfd scurts.

Informatli suplinentare privind problemele de siguranyd

Valvele buteliilor INOmax sunt concepute pentru a se inchide automat atunci ednd presiusoe
reziduald in butelic este de 4,5 bari, Unele valve defecte se inchid cind presiunea din Sute{ie
este substantial mai mare decit 4,5 bari.

Suntem informati cu privire la douX evenimente adverse care ar putca 1 asociare 1 1 ..
defect al valvei, In prezent, investigdm aceste evenimente adverse.

Identificaren prealabila a valvelor defecte nu este posibila.

Produse alternative
Buteliile cu oxid de azot pot fi comercializate §i de cétre alte companii, dar este posibi <.
acestea si aibi concentraii diferite de oxid de azot si presiuni diferite de umplere & butelii o,
De asemenes, este posibil si fie necesare modificri ale hardware-ulu? sau ale softwarcsr
sistemului de eliberare a oxidului de azot atunei cind se utilizeazd alt produs. Dac3 ‘rlac .-
INGmax ¢u un alt produs cu oxid de azot, asigurati-vi de urmitoarele:
* Sistemul de administrare utilizat s3 fie compatibil cu diversele produse cu 0:dd Je a0
* Tot personalul este instruit cum si foloseased aoul produs pentru a s¢ g
cunoagterea oriclror noi conexiuni §i regimuri de dozare,

Indicatil
INOmax, legat de sistemul de ventilatie awificiala §l Impreuni cu alte substant. ec
corespunzitoare, este indicat:

* in tratamentul nou-niscutilor cu gestatie >34 saptdmani cu Insuficienfd respicatcr.
hipoxicd asociats cu semne clinice say ccocardiografice de hipertensiune pulmon. 4,
pentru & ameliora oxigenarea si reduce nevoia de oxigenare prin momor oY
extracorporald,

2/4



¢ incadrul tratementului hipertensiunii pulmonare peri- §i postoperatorii de la naste ¢ o
maturitate, in asociere cu interventii chirurgicale cardiace, pentu scideres select v
tensiunii arteriale pulmonare si ameliorarea funetiei ventriculare drepte 5i n oxXigen '

Apel la raportarea reacyiiior adyerse:

Este important sX raportati orice reactie adversy suspectatd, asociatd cu utilizarea INC 1 .
(oxid de azot) 400 ppm mol/mol 242 de inhalat $i INOmax (oxid de azot) 800 ppm mol m o
gaz de inhalat, precum i orice suspiciune ey privire la defectele valvelor buteliilor I'N D
cdtre Agentia Nationald a IMedicamentului §i a Dispozitivelor Medicale (www. anmi e j,
conformitate cu sisternul nafional de taportare spontand, prin intermediul Figei pentr
raportarea spontand a reactiilor adverse la medicaments”, disponibild pe pagira ~
Agentiei Nationale 2 Madicamentului §i a Dispozitivelor Medica'e/Medieamene 4 .
uman/Raporteazi o reactie adversh, teimisa etra-

Centrul National de Farmacovigilenti
Str. Aviator S#indtescu nr, 48, Sector I,
011478 Bueuresti, Roménia

fax: +4 021 316 34 97

tel: + 4 0757 117 256

e-maili adr@anm ro

Totodatd, reactiile adverse suspectate se POt raporta gi citre reprezentants in Romd i «
definfitorului autorizatiet de punere pe piajk, respectiv catre compania Linde Gaz Rorani
S.R.L., la urmitoarele date de contact:

Vasile Tudor

Gas Therapy Manager .

Linde Gaz Romania S.R.L.

Aurostrada Bucuresti - Pitesti km 11,4
Bucuresti,

Telefon: +40,21.318.1920

Fax: +40.21,318.192)

Mobil: +40.733,770.610

Email: vasile.tudor@ro.linde-gas.com

si

Adriana Neamtu

Responsabil QRA

Autostrada Bucuresti - Pitesti km 1 1,4
Bueuresti. '

office: +4021318 19 20/int 117

fax; +40 21318 1925

Mobil:  +40.736 207437

Email: adriana.neamtu@ro.linde-gas.com
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Darele de comtaer ale reprezentanyei locale a Depindtorului aulorizagict de pustere 1 iy ra

Pentru intrebéri sau informatii suplimentare refaritoare la aceasts COMUNIEAre, Ve L 1
contactati:

Vasile Tudor

Gas Thetapy Manager

Linde Gaz Romania S.R.L.
Autostrada Bucurest! - Pitesti km 11 4
Bucuresti.

Telefon: +40.21.318,1920

Fax: +40,21,318.1921

Mobil:  +40.733.770.610

Email: vasile.udor@yro.linde-gas.com

§1

Adriana Neamtu

Responsabil QRA

Autostrada Bueurssti - Pitesti km 11,4
Bucuresti.

officer +4021 318 19 20/ int 117

fax;  +4021318 1925

Mobil:  +40.736 207437

Email: adriana.neamtu@ro.linde-gas.com

Anexa - Rezumatu] caracteristicilor produsului (RCP) INOmax (oxid de azot).

Jan Jakobsson,
Persoand ealificatd responsabils e activitates de farmacovigilents,
Linde Healthcare
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